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La calidad de la tomografia computarizada puede afectar directamente al Parametros de referencia radiologica

disefio de las guias e implantes. Por favor, asegurese seguir todos los pasos . Por encima de la articulacion tibiotalar hasta la
del protocolo para obtener una calidad de exploracion 6ptima. ZONA DE INTERES articulacion del carpo-metacarpo en funcion de la
fractura o zona de interés J’
Colimacién Grosor del corte: 1.25mm o menos %
Incremento de corte: 0.625mm (50% solapado) t" . .
£ kVp 120 : articulacion
”\“:ORMAClON PREVlA mAs Determinado por el sistema automatico \ ‘;-. tobillo
Pitch 10 menor o L8
Este protocolo de tomografia computarizada consiste en un localizador y una exploracion del pié/pies. Campo de vision 20cm o menor (bilateral: intente ajustar a 32cm)
La calidad tomografia computarizada (TC) -con bordes ¢seos claros y detallados- es fundamental para Matriz 512x512
la elaboracién de instrumentos quirdrgicos precisos y personalizados. Cualquier desviacion de este Nucleo/algoritmo Tejido blando/moderado

protocolo puede dar lugar a una exploracion inservible y al retraso de la cirugia.

Por favor, contacte con el equipo de apoyo de CUSTOMIMPLANTS® para cualquier aclaracion.

Preparacion del paciente TOMA'Y GESTION DE DATOS
> Asegurese de que el paciente no lleva ninguna prétesis no fija, ni joyas, cremalleras y/o cualquier otro Su centro deberé guardar en un archivo permanente (PACS) una copia de los datos de las iméagenes,
metal que pueda interferir en la zona de exploracion. con los parametros originales y en un formato descomprimido DICOM.

> Informe al paciente sobre el procedimiento.

> Es fundamental indicarle que no debe moverse, ya que cualquier movimiento perjudicaria la > Envie soélo 1 localizador + 1 juego completo de imagenes.

exploracion. > Soélo se necesitan barridos axiales reales.

> Intente que el paciente esté comodo, minimizando siempre el movimiento. > Para el procesado, solo se acepta formato DICOM descomprimido. - No se acepta

> Posicién del paciente: decubito supino con el pié/pies en el centro del escéaner; utilice un soporte, si ningun otro formato de imagen (.jpg,etc). No envie ningun otro tipo de imagenes
dispone de él; los dedos hacia arriba, el pié/pies ligeramente girados hacia dentro. reformateadas o reconstruidas.
> Si el estudio es de un solo pié, doble la otra pierna para evitar la radiacion. > No estan permitidos formatos de compresion con pérdida (lossy) ni ningun otro.

. . . - . . y . - (ISO_10918_1,ISO_14495_1, 1ISO_15444 1 01SO_13818_1).
> Si el estudio es de ambos pies, coléquelos en posicion simétrica. Utilice un marcador para identificar ) y .
el pié derecho. > En el caso de disponer de imagenes 3D o de alguna otra toma que pudiese resultar

beneficiosa, envielas por separado.

Recomendaciones para la toma de datos > No borre el nombre del paciente ni su ID.

POSICION DE LA MESA > Aseglrese de obtener los permisos necesarios para la transferencia de datos a CUSTOMIMPLANTS®.
Ajuste la altura de la mesa para que la zona de interés quede centrada dentro del area de exploracion. o i L o

No suba ni baje la camilla de la TC entre cortes. > CUSTOMIMPLANTS® anonimizara los datos una vez cruzados con la prescripcion del cirujano para

asegurar que las pruebas proporcionadas pertenecen al paciente correcto.
CAMPO DE VISION (FOV)

Realice todo el barrido con el mismo campo de visién, mismo centro de captura Y misma altura de mesa (sistema
coordinado).
Utilice el campo de visién mas pequefo posible (max. 20 cm) para obtener un barrido de toda la zona 6sea de estudio.

No es necesario hacer capturas de tejidos blandos, sélo de las regiones dseas de interés. Recomendamos generar un archivo “Exploracién CUSTOMIMPLANTS® pie” en

SU equipo con los rangos y parametros apropiados.

IMAGENES BILATERALES
Es posible obtener imagen bilateral con una toma simple, campo de vision max. 32cm.

RECONSTRUCCION

Sin reconstrucciones secundarias; las imagenes deben tomarse con los parametros determinados 0 mas precisos.
Sin oblicuidad; sin inclinacion de la carcasa y sin reconstrucciones oblicuas.

Sin reformateo a plano coronal o sagital, sin MPRs.

Sin reconstrucciones 3D que, en caso de tenerlas, pueden entregarse como un extra.
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Exencion de responsabilidad ante profesionales sanitarios

Esta informacion estéa destinada Unicamente para el uso de profesionales sanitarios. Un profesional sanitario debe
siempre basarse en su propia opinién clinica y profesional a la hora de decidir si utilizar un producto determinado
para tratar un paciente. CUSTOMIMPLANTS®, no ofrece asesoramiento médico y recomienda que los profesionales
sanitarios estén formados en el uso de cualquier producto determinado antes de utilizarlo en un procedimientoo en
cirugia. Un profesional sanitario debe siempre consultar las instrucciones que acompafian al paquete, la etiqueta
del producto o las instrucciones de uso, incluidas las instrucciones de limpieza y esterilizacion (si corresponde),
antes de utilizar cualquier producto de CUSTEOMIMPLANTS®. La informaciéon presentada tiene la finalidad de
demostrar productos concretos, asi como la amplitud de la gama de productos CUSTOMIMPLANTS®. Es posible
que no todos los productos estén disponibles en todos los mercados debido a que dicha disponibilidad esta sujeta
a las préacticas médicas o regulatorias de cada mercado.
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